《石油专用补偿中子刻度器校准规范》（征求意见稿）

编写说明

1  任务来源、编写依据、与国际相关技术文件的兼容情况

1.1  任务来源

根据《全国石油专用计量测试技术委员会2022年国家计量技术规范制修订工作计划》要求，制定《石油专用补偿中子刻度器校准规范》。由中国石油集团测井有限公司负责编写，参加编写的单位还有中石化经纬有限公司、中海油田服务股份有限公司油田技术事业服务部、大庆油田技术监督中心等单位。
1.2  编写依据
1.2.1原则

规范编写遵循“科学、合理、先进、适用”的标准制定原则。规范编制过程中基于国家计量技术规范和国家标准给出的规则，结合实际计量测试技术进步和工作中发现的问题，查询、收集和整理计量领域基础性计量检定/校准技术规范，及补偿中子刻度器有关规范、文献和技术资料的基础上，经编制组多次反复研究讨论起草。满足企业的生产、科研要求，以行业标准为依据，参照其他相关行业标准中校准方法的编制，制定出满足行业技术要求的国家计量校准规范。

1.2.2 主要依据
（1）规范的编写内容、结构、格式符合JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》的统一规定和要求；

（2）文中的通用计量术语来自于JJF 1001《通用计量术语及定义》；

（3）校准结果测量不确定度评定的依据与方法来自JJF 1059《测量不确定度评定与表示》和JJF 1033《计量标准考核规范》；

（4）规范中所用到的术语，来自于SY/T 6139-2005 《石油测井专业术语》。新定义术语“补偿中子孔隙度量值传递仪器”，为表达准确，便于理解，修改了行业标准中术语“中子孔隙度”的表述；

（5）规范中的技术指标、校准项目和校准方法有相当一部分来自于SY/T  7079-2016《补偿中子刻度器校准方法》；

（6）规范中辐射防护要求来自于GBZ 142 《油（气）田测井用密封型放射源卫生防护标准》。

1.2.3效果

规范结合石油工业测井计量站及送检企业生产实际，使编写的规范做到既先进科学，体现行业的技术水平，有利于技术进步，又能保证国内主要生产企业均可使用，有行业的指导作用。 

1.3  与国际相关技术文件的兼容情况

国外各大测井公司十分重视石油核测井过程中的质量控制和量值准确性，建有不同规模等级的补偿中子刻度装置，已应用于补偿中子测井仪的检测与校准，但是如何进行补偿中子刻度器的量值传递未见报导。国外也未将补偿中子测井仪列入专用计量器具的管理范畴，未见同类有关标准。
2  对所规定的主要技术要求、试验条件、试验方法的有关说明
规范的主要内容包括：定义了与补偿中子刻度有关的常用术语，概述了补偿中子刻度器的作用和原理。在补偿中子刻度器的计量特性描述中对孔隙度标称值不确定度做出要求；为保证刻度器校准的准确性，在刻度器校准条件中对人员、环境和校准设备提出要求，并对校准设备技术指标进行了说明；介绍了刻度器校准方法，包括校准值及其不确定度的确定。对复校时间间隔提出了建议。

需要说明的是：随着补偿中子刻度器制作技术的发展，出现了新式的补偿中子刻度器，所以“概述”部分中将行业标准对补偿中子刻度器的描述做了修改。

计量标准的不确定度或准确度等级或最大允许误差应当根据标准计量标准的具体情况，按照本专业规定或约定俗成进行表述。
2.1 主要技术要求说明

2.1.1刻度器孔隙度标称值不确定度要求

刻度器孔隙度标称值不确定度要求在表1中列出。

表1 孔隙度不确定度
	序号
	孔隙度标称值范围

（p.u.）
	不确定度（k=2）

 （p.u.）

	1
	1.0～<14.0
	0.6

	2
	14.0～<30.0
	1.2

	3
	30.0～<50.0
	2.5

	4
	50.0～<74.0
	4.2

	5
	74.0～100.0
	6.5


2.1.2主要技术要求依据
SY/T 7079-2016《补偿中子刻度器校准方法》5.2.2；

部分刻度器的出厂指标（表2）。

表2 中子刻度器指标汇总表

	类型
	2437
	2446XA
	FBZ70
	CNLT6421
	DSNT-I

	测量点
	孔隙度标称值
（ p.u.）
	允差
	孔隙度标称值（ p.u.）
	允差
	孔隙度标称值（ p.u.）
	允差
	孔隙度标称值（ p.u.）
	允差
	孔隙度标称值（ p.u.）
	允差

	刻度点
	25.738
	1.0
	21.35
	1.4
	18.7
	1.0
	
	
	32
	2

	校验点1
	74.0
	4.0
	52
	4
	65.2
	4.4
	55.04
	4
	
	

	校验点2
	43.0
	2.5
	32
	2
	46.9
	3.2
	36.46
	2.6
	32
	2

	校验点3
	17.0
	0.8
	14.8
	0.7
	30.2
	1.6
	16.98
	1.2
	
	

	校验点4
	6.7
	0.4
	6.7
	0.5
	5.6
	0.5
	7.21
	0.6
	6.6
	0.5

	校验点5
	2.7
	0.3
	2.9
	0.4
	1.0
	0.33
	3.29
	0.5
	
	


2.2  试验条件说明

2.2.1校准条件
为了确定补偿中子刻度器的标称值，必须具备复现量值单位的标准计量器具（标准井群）以及相应的仪器仪表（量值传递仪器和必要的辅助设备如地面采集系统）。同时，校准测量工作又必然在某个特定的环境里，由测量人员按照一定的测量方法来完成。确定校准条件，首先要找出影响校准不确定度的主要因素，并采取有效措施将这些影响因素的影响量控制到合适的程度，如要求校准条件尽量采用标准环境测试（如井眼充水），并确保在整个校准过程中始终保持标准状态，这样就减少了因偏离标准环境产生的测量误差，以保证校准工作的正常运行和校准结果的有效性和准确性。

如上所述，试验条件可分为人员、环境、防护和主要设备四个方面。
2.2.2人员

进行石油专用补偿中子刻度器校准工作的人员，要求满足的条件：

a）经过测井专业技术培训合格，会使用量值传递仪器；

b）核测井仪器刻度作业人员应取得放射性工作人员培训合格证，有放射性测井作业的资质和知识；

c）工作期间应正确穿戴劳动防护用品，正确使用职业健康、安全和环保防护设施。
2.2.3环境

环境条件包括大气环境条件（例如：温度、湿度等）、机械环境条件( 例如：振动、冲击等)、电磁兼容（例如：电磁屏蔽、电磁干扰、辐射等）等。计量校准环境条件是由计量标准、计量器具、计量人员在正常工作所需要的环境条件来确定的。如：计量标准井安放在水中保存和使用，不允许出现结冰；地面系统工作温度指标为5℃～45℃；振动加速度为19.6m/s2，振动频率为5Hz～55Hz；测井仪器的振动加速度为29.4m/s2，振动频率为5Hz～150Hz；超出此值上限的便称为强振动。电磁干扰会使设备性能降低，应减少传导干扰和辐射干扰，避免强磁场的产生，如周边没有高压线、没有大的电磁体等，非极端条件不会有强磁场（磁感应强度高于20T），而实验室在一般条件下能满足无强磁场条件。

本校准工作主要在室内常温、常压下进行，根据校准实际工作需要和实际环境的设施配备情况，主要对温度、湿度指标进行规定。而校准场所（如校准大厅、井口），所设温度条件（1℃～45℃）较地面测井系统的温度规定（5℃～35℃）要宽松些。
2.2.4防护

因为在补偿中子刻度器的校准过程中，使用到了Am-Be中子源，所有工作场所和校准人员的安全防护应符合GBZ 142《油（气）田测井用密封性放射源卫生防护标准》的规定。
2.2.5设备
2.2.4.1标准井

标准井技术指标要求见表3。

表3 标准井技术指标
	序号
	主要指标

	
	标称值
p.u.
	不确定度
p.u.

	1
	0.1～<14.0
	0.4

	2
	14～<30.0
	0.6

	3
	30.0～100.0
	1.2


行业标准SY/T 7079-2016《补偿中子刻度器校准方法》中的标准井相应指标是参照行业最高标准制定的。考虑到本规范的适用性，在满足量值传递要求的基础上，对标准井技术指标适当作了放宽。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.2.4.2 配套设备
配套设备主要技术指标见表4。

表4 配套设备主要技术指标
	设备名称
	主要技术指标
	数量

	地面采集系统
	计数率测量相对误差
	±0.1%
	1套

	补偿中子孔隙度量值传递仪器
	孔隙度测量范围
	0 p.u.(100 p.u.
	1支

	
	计数率比值稳定性相对误差
	≤1%
	

	
	计数率比值重复性
	＜2%
	


测量计数率重复性相对标准偏差的确定依据：SY/T 5600-2010《石油电缆测井作业技术规范》里补子测井重复性测量误差要求是“地层孔隙度大于7p.u.时，测量值的±7%”。本规范中重复性测量的地层孔隙度或者等效地层孔隙度大于7p.u.。参照美国CLIA-88中实验室质量控制中“标准差或变异系数应小于或等于允许总误差的1/3或1/4”和JJF1104-2003《国家计量检定系统表编写规则》中“评定示值误差的不确定度应小于或等于被评定测量仪器的最大允许误差的绝对值的1/3”,石油工业测井计量站补偿中子行业最高标准装置主要配套设备标准补偿中子测井仪重复性相对标准偏差达到1%，根据传递过程中，计量标准器不确定度等级随之降低的原则，规定量值传递仪器测量重复性相对标准偏差小于2%。

2.3  校验方法说明

所有的测量由于设备、环境等种种因素的限制，测得的结果只能达到有限的准确度，实际能达到的准确度取决于计量器具的准确度和所采用的测量方法。

2.3.1 校准方法总则

溯源性是指通过连续的比较链，使测量结果能够与更高标准或基准联系起来的特性。中子孔隙度量值是石油测井行业的专用单位，在石油测井行业内，补偿中子测井仪测量结果经补偿中子刻度器可溯源到工作标准井。补偿中子刻度器量值溯源如图1所示。
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图1 补偿中子刻度器量值溯源图

上级标准刻度装置(实体井)与刻度器(模拟器)之间的量值传递，因刻度器随仪器而异，因此校准某种型号的刻度器时，必须用与刻度器相配套的量值传递仪器来完成。测量计数率比值的不确定度不大于1%、响应关系系数在标准井中测量确定。

随着量值的逐级传递，其误差逐级增加。为使计量器具（即测井仪器）的测井资料能满足测井质量要求，就必须保证刻度器量值的不确定度低于最低误差限要求。为了确保量值准确，减少量值传递环节，本校准方法中规定刻度器的孔隙度值只能从工作标准井传递而来。

在现场实际工作中，绝大多数补偿中子测井仪的校准，都是通过配套的补偿中子测井刻度器完成其刻度作业的。由此可见，为有效地保证补偿中子测井仪的量值准确，刻度器量值必须按规定向标准井量值进行溯源或按校准方法规定开展校准，确保刻度器的量值准确。

2.3.2 测量原理

补偿中子刻度器是将中子孔隙度标准井群的孔隙度量值，传递到补偿中子测井仪的专用计量标准器具。它是模拟地层的多个孔隙度的等效装置，设有一个刻度点和多个检查点。每种型号的中子孔隙度测井仪都有它特定的刻度器。

补偿中子刻度器由筒体、中子慢化剂、孔隙度调节介质、测井仪定位等部分组成，具有结构坚固、孔隙度值稳定、可靠的技术性能。通常它是一个环形筒，环形筒内充满淡水和中子减速材料，内筒直径大于测井仪外径。刻度时，将测井仪放入内筒中，插入一些中子减速材料，或者改变测井仪的位置，以改变模拟的孔隙度等效值。刻度器有一个孔隙度值作为刻度点，其它孔隙度值作为校验点。

检定/校准时，将量值传递仪器置于刻度器中，量值传递仪器内的中子源向四周发射快中子，快中子向环形筒内的水和中子减速材料扩散并减速，最后成为热中子，被长、短源距探测器探测记录。长、短源距探测器所记录的计数率的比值R是孔隙度的函数，该函数的系数a0, a1, a2, ...at由量值传递仪器在标准井中测量确定，据此函数关系，如
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可计算得到刻度器孔隙度值及不确定度。

2.3.3 校准原理

2.3.3.1 校准步骤

刻度器的孔隙度量值不能通过直接测量获得，而需通过对和它有函数关系的其它量进行测量才能间接得到。校准刻度器的量值，主要有三个步骤：
a)量值传递仪器核查：首先，将量值传递仪器放入中孔隙度标准井（标称值为30p.u～50p.u）的地层中，或者给量值传递仪器探测器位置施加一个小剂量的中子调校源。其次，测量m（m≧t+1）组长、短源距计数率，每组测量n（n≧10）次，每次测量时间不少于30 s，测量完成计算稳定性符合要求后方可进行下面操作；

b)量值传递仪器在标准井中响应关系的确定：用量值传递仪器在标准井(群)中按检定规程进行测量，并用地面采集系统对其长短源距计数率进行采集、记录。获得补偿中子孔隙度φ与计数率比值R关系的响应关系系数，如确定中子响应关系φ=a0 + a1*R + a2*R2＋...+ at*Rt 中的a0、a1、a2、...、at，以及每扣标准井测量的标准不确定度的量值；

c)刻度器孔隙度值校准及不确定度的确定： 用以上相同的设备、测试条件及测试方法，对刻度器进行测量，由φ(R响应关系获得刻度器的孔隙度量值及其标准不确定度。

2.3.3.2  校准原理

校准示意图和校准原理框图如图2、图3所示。
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图2 校准示意图
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图3  校准原理图
2.4.3 校准方法
为了确定校准方法我们采用了分项误差分析综合法，即对所涉及的测量方法及测量器具等各个方面可能产生的测量误差来源和各种影响因素以及它们所造成的分项误差值加以逐项分析，然后选择其中主要的项目，按照误差的不同类型和不同规律综合成测量的不确定度。分项误差分析综合法可以反映各个原始误差的来源及其对测量的影响程度和它们在测量不确定度中所占的比重。通过对分项误差的分析，可以为减少测量误差和提高测量准确度提供必要的依据。
经过分析，得知在涉及的校准对象中主要包含标准装置的误差（包括标准井标准不确定度、地面采集系统标准不确定度、量值传递仪器标准不确定度）和测量误差（随机误差、被测量值随时间的变化、因影响量变化引起的变化等）。标准装置的误差为系统误差、用B类评估，测量误差用A类评估，测量值的不确定度由A类不确定度和B类不确定度合成。
受标准装置、测量设备所能达到的准确度水平的限制，为确保刻度器测量值的不确定度符合要求，将测量误差等影响因素的影响量控制到合适的程度，采取了以下有效措施：
a) 采集时间的确定

统计涨落是核测量中必然存在的现象，其造成的统计涨落误差为随机误差，可通过适当增加采集时间将其减小并控制到可以接受的水平。在放射性测量中，放射性统计涨落误差是重要的误差源。根据统计误差原理，统计涨落的相对误差为：
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为总计数，是计数率和计数时间的乘积。放射性测量的统计涨落误差可通过增加采集时间提高总计数，将其控制到可接受的水平。如果总计数N为90000，其相对误差不大于0.33％。根据一般测井仪器的灵敏度，采集时间选用30s。

b) 测量次数的合理选择

A类标准不确定度采用在重复条件下，对被测量参数进行多次测量，获得测量列的标准偏差来评估，其计算方法采用贝塞尔法，如式（1）：
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式中，
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 分别为标准偏差，第i次测量值和测量值的算术平均值，n为测量次数。      

标准偏差(的标准偏差
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由式（2）确定：
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由此可知，标准偏差(随测量次数的增加，其精密度也随之提高。为了保证(的精密度，在用贝塞尔公式计算标准偏差时，要求测量次数n≥10。

c) 稳定性监测

在校准过程中进行量值传递仪器的稳定性核查和监测，即在每次测试的开始前均进行稳定性监测，确保在整个校准过程中，量值传递仪器的稳定性符合要求（不大于1%），测得的数据才有效。

 d) 数据处理

对有效的测量数据进行下列处理：
1） 计算A类不确定度：算出测量的算术平均值的标准差，标准偏差的基本估计采用贝塞尔公式，从而求得计数率比值的A类不确定度；
2）计算B类不确定度：采用均匀分布（又称矩形分布，其特征是随机误差在其界限内，出现的概率处处相等）来描述这部分不确定度；
当各不确定度分量彼此独立时，用方和根法求出总的不确定度的标准差。
4）将测量的算术平均值按其测量的不确定度水平截取有效位数，并标出总的不确定度，即得出该

值的测量结果。

3 对重要条款的解释

对9.1条复校时间间隔的解释：在实际操作中，很多油田对补偿中子刻度器的复校时间往往在24月以内。但是行业标准规定48个月，与此相关有很多行业与企业规范、标准都是按照这个标准执行。如果将行业标准规定的时间间隔缩短到24个月的话，将要修改的标准规范很多，影响面太广。因此就将补偿中子刻度器的时间规定为“不大于”48个月，各单位可以在这个要求下，根据实际情况缩短复校时间间隔。
4 对重大分歧意见的处理结果和依据
规范内容、格式等没有产生重大分歧。

5  技术要求、试验条件、试验方法的合理性
中国石油集团测井有限公司长期致力于补偿中子测井仪器的研制和批量生产和补偿中子测井量值传递工作。本规范的技术要求、试验条件、试验方法来自于行业标准SY/T  7079-2016《补偿中子刻度器校准方法》，在中国石油集团长庆油田、青海油田、西南油田等现场，在不同现场环境、不同工况下对主要技术指标进行了试验验证工作。经过以上试验全面验证规范编写条款的适用性和可行性。试验结果证明本规范的主要技术指标和检验方法是合理并且科学适用的，已成熟应用到实际生产中。
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