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[bookmark: _Toc175308540][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国计量协会提出。
本文件由中国计量协会校准工作委员会归口。
本文件起草单位：
本文件起草人：



[bookmark: _Toc175308541][bookmark: _Toc175301101][bookmark: BookMark3]引言
编制《计量校准活动良好行为规范》，可以明确计量校准机构在为社会开展计量校准活动中基本行为要求和良好行为要求，有利于计量校准机构进一步规范自身行为，有利于计量校准机构的诚信建设、能力建设、文化建设和行业自律，从而促进计量事业的健康发展。
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计量校准活动良好行为规范
[bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc175301102][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc175308542][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986771]范围
[bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233334]本文件规定了计量校准机构在进行计量校准活动时应符合的基础条件、基本行为要求和良好行为要求。
本文件适用于对社会开展计量校准活动的计量校准机构，进行自我评价和社会评价的依据。仅对内部开展计量校准活动的计量校准机构可参照执行。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc175301103][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc175308543]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 27025 检测和校准实验室能力的通用要求
JJF 1001 通用计量术语及定义
JJF 1033 计量标准考核规范
JJF 1069 法定计量检定机构考核规范
[bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc175308544][bookmark: _Toc175301104]术语和定义
JJF 1001-2011界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

校准 calibration
在规定条件下的一组操作，其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系，第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系，这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度。
校准可以用文字说明、校准函数、校准图、校准曲线或校准表格的形式表示。某些情况下，可以包含示值的具有测量不确定度的修正值或修正因子。
校准不应与测量系统的调整(常被错误称作“自校准”)相混淆，也不应与校准的验证相混淆。
通常，只把上述定义中的第一步认为是校准。
[来源：JJF 1001-2011,4.10]

计量校准活动 metrological calibration activities
实施计量校准以及与其相关的操作和行为。

计量校准机构   metrological calibration agency
面向社会接受委托提供计量校准服务的法人或其他依法设立的组织。

[bookmark: _Toc175308545][bookmark: _Toc175301105]基础条件
[bookmark: _Toc175308546]概述
计量校准机构应为法律实体，或法律实体中被明确界定的一部分，该实体对计量校准活动承担法律责任。
[来源：GB/T 27025-2019,5.1]
场所和环境条件
计量校准机构（以下简称机构）的办公场地和实验室应是独立或相对封闭的物理空间，如场地的产权不是机构本身，应有租赁凭证或该机构能独立使用该场地的证明，实验室场所须与资质证明材料中计量标准保存地点或认可资质地址信息一致。开展计量校准活动的场地应符合校准项目所依据方法的环境条件。
[bookmark: _Toc175308547]资质
机构开展计量校准活动应取得相应的资质证书及附件（认可的校准能力范围），且应在有效期内。同时应向社会公开声明其计量校准能力。
[bookmark: _Toc175308548]设备
机构应具备正确开展计量校准活动所需的并能影响结果的设备，包括但不限于：
测量仪器；
软件；
测量标准；
标准物质；
参考数据；
试剂；
消耗品或辅助装置。
用于校准的设备，应进行量值溯源，取得校准证书或检定证书，使用者应对溯源后的设备进行计量确认，确保其在溯源后的结果符合校准要求。当设备投入使用或重新投入使用前，应验证其符合规定要求。用于校准的标准物质。应取得标准物质证书，且标准物质在有效期内，仪器设备档案（或标准物质使用记录）应完整、真实，溯源历史应无虚假，并符合 GB/T 27025、JJF 1033、JJF 1069中的相关要求。
[bookmark: _Toc175308549]人员
应根据计量校准活动的需要配备相适宜的管理、技术、监督、校准人员；并符合 GB/T 27025-2019第 6.2条、JJF 1033、JJF 1069中的相关要求及以下要求：
授权签字领域不超过3个校准专业领域的授权签字人应取得二级或一级注册计量师资格证书或相关专业高级技术职称；授权签字领域超过3个校准专业领域的授权签字人应取得一级注册计量师资格证书或相关专业高级技术职称；
技术负责人应具有5年以上的校准技术工作经历，并取得一级注册计量师资格证书或相关专业高级技术职称；
非标方法的开发和确认人员应取得一级注册计量师资格证书或相关专业高级技术职称；
审核人员、校准人员应取得相关资格，且为长期聘用人员，且其年龄不应超过65周岁；
计量校准基础知识、专业技术知识、操作技能的培训教师，应满足相关要求。
注 1：中国人民解放军和国防科技工业系统的校准机构的校准人员持有其主管部门颁发的计量检定员证，可视同符合本条款规定的二级注册计量师资格证书要求。
方法
计量校准机构应当采用适合的满足计量校准需求的、或计量校准委托方指定的计量校准方法开展计量校准。计量校准机构开展计量校准服务，应优先选用国家、行业、地方计量检定规程或校准规范。如无相应的检定规程或校准规范，或现有检定规程或校准规范无法满足委托方计量校准需求，经计量校准委托方同意，计量校准机构根据需要也可以自行编制计量校准方法文件,并进行方法确认。
。
[bookmark: _Toc175301107][bookmark: _Toc175308551]管理体系
机构应建立、实施和保持形成文件的管理体系，该管理体系应能够支持和证明机构能够支持和证明持续符合GB/T 27025：2019第8条要求和JJF 1033、JJF 1069中的相关要求。
机构应建立独立、公正、科学、诚信的管理体系，至少应包括下列内容：管理体系文件、管理体系文件的控制、记录控制、应对风险和机遇的措施、改进、纠正措施、内部审核、管理评审等内容。
机构的方针和目标可按照GB/T 27025相关要求建立，且应确保该方针和目标在机构的各级人员得到理解和执行。方针和目标应能体现机构的能力、公正性和一致运作。
多场所实验室应对所有场所的质量记录和技术记录统一管理。在机构主场所或机构选定的场所，应能查询所有场所的质量记录和技术记录。
机构应有应对风险和机遇的措施，确保管理体系能够实现其预期结果，预防或减少机构活动中的不利影响和可能的失败，实现持续改进。
[bookmark: _Toc175301108][bookmark: _Toc175308552]基本行为要求
机构应有避免参与降低其独立性、公正性、诚实性、可信度、技术能力和判断能力活动的政策和程序。
机构应有确保其管理层和员工不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他对工作质量以及公正性有不良影响的压力和影响的措施。
机构人员不应参与任何可能降低计量校准活动独立性和公正性的活动。
机构人员不应因受威胁、诱骗或者利用欺骗的手段影响校准数据和结果。
在计量校准活动中应符合下列要求：
1. 原始记录应齐全，不得缺失；
原始记录、人员信息、设备信息应真实可靠；
证书报告内容（数据、设备、人员等）应与实际校准活动一致；
校准人员应经培训上岗、授权签字人签发项目应在认可范围内；
校准设备技术要求应与被校准仪器相适应，符合校准依据的技术文件要求。
在计量校准活动中不得有以下行为:
1. 伪造测量数据、计量校准过程和条件记录；
出具包含虚假内容的计量校准报告；
出具计量校准数据、结果失实；
用于校准的设备未按要求溯源；
超出认可的校准能力范围开展校准活动或出具校准证书；
利用信息技术自动编造数据。
禁止扰乱市场秩序的行为如下：
1. 恶意传播、捏造有关竞争对手及其服务的虚假或误导性信息，损害竞争对手的商业信誉；
以低于成本的价格恶意竞争；
引诱他人违反其合约义务(包括违反保密义务)；
通过公司网站、自媒体、出版物、宣传物料等发布虚假信息、夸大宣传。
机构三年内未有因违规违法行为受到行政机关处罚的记录，或未曾纳入失信黑名单。
[bookmark: _Toc175301109][bookmark: _Toc175308553]良好行为要求
[bookmark: _Toc175308554][bookmark: _Toc175301110]过程管理与改进
合同评审
机构应有客户要求、标书和合同评审的程序，当客户要求的方法与现行有效的计量技术规范不一致，或是现行有效的计量技术规范不能完全满足客户的计量校准需求，实验室应通知客户。当要求或标书与合同的任何偏离应通知客户，并在实施计量校准活动前解决。客户如需要提供额外资料（如原始记录、人员授权记录等），在不违反相关法律法规的条件下，依据机构的管理体系文件规定可予以满足。
方法确认
机构应使用适当的测量程序开展计量校准活动，机构应确保使用最新有效版本的方法。若偏离了机构计量校准活动的方法，应事先将该偏离形成文件、做技术判断、获得授权并被客户接受。机构应对非标准方法（包括客户提出的非标准方法）、机构制定的方法、超出预定范围使用的标准方法、或其他修改的标准方法进行尽可能的全面确认，并对方法确认记录进行保存。
安全防护
机构应为校准活动人员配备个人防护用品或装置，为校准活动人员在计量校准活动现场应遵守机构和客户的相关安全和工作要求。如有必要，可事先接受相关培训。当现场不能满足安全和工作要求时，应停止计量校准活动。
样品处置
机构应有校准样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理或返还的程序，遵守随样品提供的操作说明。机构应有清晰标识校准样品的系统，每个样品应有唯一性标识，并应保证该标识随样品经历整个校准过程。当接收校准样品时，应记录与规定条件的偏离，并指出偏离可能影响的结果。
技术记录
机构应建立和保存清晰的记录以证明满足计量校准活动的要求。技术记录应包含但不限于：
1. 计量校准活动的原始记录；
证书报告；
核查报告；
标准器校准计划；
标准器或设备的计量确认表；
不确定度评定报告；
设备使用、修理或更换记录；
人员培训记录等。
其中原始记录可包含但不限于计量器具快递单、外出校准人员出差证明、出车记录或行车轨迹、校准活动现场证明（人员、场地照片）等，以证明校准行为是真实存在、发生过。
机构应对记录的标识、存储、保护、备份、归档、检索、保存期和处置实施所需的控制。
结果的有效性
机构应有监控结果有效性的程序。监控要用适当的方式来分析监控活动的数据，并用于控制和改进计量校准活动。
报告结果
机构通常以报告的形式提供结果，应准确、清晰、明确和客观地出具结果，发出前应经过审查和批准。机构对报告中的所有信息负责, 由客户提供的信息除外。证书报告要求应符合GB/T 27025第7.8款要求。
投诉
机构应有制定成文件的过程来接收和评价投诉，在接到投诉后，机构应确认投诉是否与其负责的计量校准活动相关，如相关，则应按管理体系要求处理并做出决定。机构应对投诉处理过程中的所有决定负责。
改进
机构应向客户征求反馈，分析和利用这些反馈，以改进管理体系、计量校准活动和客户服务。机构应对过程管理和改进方法进行科学、全面的评价，建立符合机构自身特点的激励政策，包括但不限于：
1. 机构通过分析计量校准活动的水平、趋势，并与适宜的竞争对手和标杆对比，找出差距并采取有效措施，以提高机构管理和校准能力。；
机构可应用合理化建议和技术革新、业务流程再造以及其他方法，改进计量校准活动；
当发生不符合时，机构应采取措施以控制和纠正不符合，并处置后果。应对采取的纠正措施进行评审，确保其有效性；
纠正措施应与不符合产生的影响相适应，避免其再次发生或者在其他场合发生，机构应保留相应记录。
[bookmark: _Toc175308555][bookmark: _Toc175301111]客户与市场
机构应根据自身的战略优势，确定当前及未来服务所针对的目标客户群和细分市场。关注校准机构和客户信息，收集市场情报，以拓展新的市场。
机构应建立了解客户和市场的平台,识别和确定客户的需求、期望和偏好,运用所收集的信息和反馈,定期评价或改进与顾客的关系，适应业务需要及市场变化。
机构宜明确与客户接触的主要渠道，有效、快速地处理客户投诉，最大限度地减少客户不满。机构可定期或通过第三方调查客户满意度和忠诚度，了解不同客户群的需求、期望和偏好，跟踪服务质量。
机构可针对不同顾客群建立差异化的顾客关系,建立合作伙伴或战略联盟关系，提高其满意度和忠诚度。 
[bookmark: _Toc175308556][bookmark: _Toc175301112]市场良性竞争
计量校准市场的竞争应是机构综合能力的比较，是基础能力、经营能力、财务能力、可持续能力、创新能力、企业文化等方面的竞争，而不是单纯的价格竞争。
机构应遵循市场竞争的自愿、平等、公平、诚信原则，遵守法律和商业道德，确保市场竞争在法治轨道上有序运行。
机构应不实施不正当竞争行为，包括但不限于虚假宣传、商业贿赂等违反法律规定的行为，不扰乱市场竞争的公平秩序，不损害其他经营者的合法权益。
[bookmark: _Toc175301113][bookmark: _Toc175308557]员工管理与发展
机构应建立以人为本的人力资源管理体系，制定和实施长短期的人力资源计划，以实现其使命、愿景、价值观和战略。
机构应建立科学合理的薪酬体系和实施适宜的激励政策和措施，包括薪酬、奖惩、认可、晋升等物质和非物质的激励政策和措施,激励员工的工作主动性和积极性。
机构应建立教育与培训管理体系,帮助各层次员工制定和实施有针对性、个性化的职业发展规划。应定期对员工进行健康和安全教育知识培训，配备个人防护用品或装置。
机构应定期对员工开展专业的系统的计量校准行业的诚信教育和培训，确保校准过程符合规范要求。
机构宜建立合适的领导力素质模型，更好地牵引、评估、发展管理人员，形成人才梯队，以提高组织的持续经营能力。
员工应有包括保持良好的工作环境、提供福利支持、参与管理的权利和其他合法权益。
机构宜通过问卷调查等方法定期调查员工满意程度。
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机构应履行社会责任，评估在服务质量责任、职业健康与安全、环境保护、能源节约和资源综合利用以及公共卫生等方面的影响，并采取预防、控制和改进措施。机构应识别、获取在上述各方面的法律法规要求，并识别和评估相应的风险。
机构宜制定清晰明了的道德规范并定期沟通和强化，获得客户、供方以及市场监督、环保、税务、海关、审计、银行及法律等对机构的正面评价和褒奖。
机构宜在资源条件许可的条件下进行公益支持，参加社会的志愿者活动，开展文化、教育、卫生、慈善、社区、行业发展和环境保护等公益事业。
机构宜在管理体系文件之外，专门制定诚信方面的规范性文件，并在内部实施。
机构宜参加相应专业领域内的国际计量组织、国家各类计量专业技术委员会以及相应层次的计量协会、学会等组织及其活动。
机构宜起草或参与起草/审定国家、地方、行业计量技术规范的制修订工作。 
机构宜获得第三方颁发的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康与安全管理体系认证证书。
机构宜发布《可持续发展（环境、社会、治理）报告》（简称ESG报告），与其可持续性和企业社会责任战略相融合。
ESG，即环境、社会责任和公司治理（Environment、Social responsibility、Corporate Governance）。ESG体系是衡量企业和组织可持续发展绩效的评价体系，可作为企业长期价值的评判依据之一。由于其通用、量化、全面、系统等特征，成为国际上被不同行业普遍认可和接受的评价方法，也是投资机构考察投资标的重要策略。
机构宜主动参与制造业和仪器仪表自主可控研发和服务，并给与一定的技术支撑；有意识的参与或主动服务国家的大政方针和产业布局，在其机构发展计划中宜有针对性地对产业中心、数据基地、新技术孵化基地、新能源企业等新质生产力的布局构思、技术准备、服务策划。
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机构宜有自身的品牌，包括但不限于名称、用语、符号、形象、标识、设计和组合。
机构宜在无形要素、有形要素、质量要素、服务要素、创新要素基础上，通过报纸、电视、出版物等公共媒体及网站、自媒体、宣传物料、展会等宣传机构的品牌。
机构宜对品牌进行综合管理，有助于全面提升品牌价值。
机构宜对品牌相关风险进行分析,并建立风险规避和紧急事件响应程序，对客户及其他利益相关方合法权益造成损害时，应依法依规履行责任。
机构宜在计量校准活动中确立适应自身健康发展的机构文化，明确机构文化的使命、愿景、价值观、经营观、机构精神、行为规范。建立和实施机构自身的行为规范与工作制度，明确各类人员的行为和举止，按照本标准制定的良好行为规范要求，进行自我评价并不断改进，完善机构制度建设。
机构领导层宜有文化建设意识和领导力，对建设机构文化有足够的重视程度（资金与参与度）。明确文化建设的日常管理部门及其主要职责,并落实各层级、各部门在文化建设方面的相应职责。
机构可通过多种方式向员工传达机构的价值观，阐释品牌和文化的内涵与意义，培养员工对机构文化的认同感、归属感，开展和参与内部及外部的评价表彰活动，奖励符合机构价值观的行为。
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机构宜利用智能计量标准装置通过有效的方法和高效的网络传输，实现计量业务流程、设备、人员、环境、方法、数据等全方位智能化管理。更好服务计量管理和技术工作，满足客户需求；包括但不限于以下方面：
1. 业务流程管理应能实现机构业务信息化申请、受理、预约、取件等，并应能实现将业务状态主动反馈给申请人或申请人自助查询业务状态的功能；
设备的基础信息、使用记录以及运行状态应能实现智能管理,建立实验室完整的设备数据库，动态实现设备全生命周期管理。
人员管理系统应和业务管理系统进行互联互通，保证业务运行过程中人员和设备使用的权限对应和实时控制；
机构应对各环境要素实时监测、环境数据分析和智能调节，环境管理要素应尽可能全面，应包括温度、湿度、噪声、振动、电磁干扰、风速、照明、供电等；
校准使用的方法应是现行有效的，当使用失效版本时，系统应有预警提示功能；
机构应有网络防火墙或其他安全保障措施，确保数据传输安全可靠。宜结合云计算、物联网和大数据等技术建设数据支撑平台。
在计量校准中宜逐步减少人工操作，实现自动化操作，进而实现计量校准全过程的自动化。对客户的校准需求信息有自动提出、反馈、服务功能，满足客户高品质、低成本的个性化要求。
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机构宜有管理创新工作的制度和措施，建立创新方法工作的沟通渠道，确保其有效运行，根据创新方法工作方针、目标对可能存在的问题制定和落实改进措施。
机构宜跟踪运行、服务方式发展的最新动向，为客户提供跟随服务需求和发展变化的创新性服务体验，确立服务创新机制,开展创新性服务实践,提升服务创新思维和能力。
机构宜通过市场调研，掌握服务发展的最新方向和动态。对服务对象的新需求和新期望进行分析研究、发现和了解服务对象对于服务的新关注点。
机构宜识别创新需求，围绕服务接触点、界面、场景和方式、流程、内容等进行创新开发，为服务对象提供新的服务体验。
机构宜营造全体员工参与、主动实施服务改进与创新的氛围和环境，通过服务评价和与标杆比较的结果，分析服务改进与创新的方向，制定改进与创新的措施，实施改进与创新的活动，持续提升服务工作。
创新能力宜包括：
1. 研究开发人力投入：研究开发人数/全部员工人数；
技术开发费用比：上年度技术开发支出/上年度校准收入；
产学研合作项目数；
科研立项数；
拥有的实用专利数；
拥有的发明专利数；
发表论文数或论著数。
其上述指标应在计量校准行业中处于平均水平之上。
机构能获得相应的创新成果，包括：
1. 主持或参加国际标准或技术指南数；
主持（参加）起草国家标准或计量规程/规范数；
在国际学术刊物上发表论文或论著数；
国家（省级）科学技术奖项；
中国（省级）质量奖；
中国专利奖。
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