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引言

JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。
本规范为首次制定的国家计量技术规范。

交变磁场线圈校准规范
1 范围

本规范适用于工作频率不大于10 kHz的交变磁场线圈的校准。
2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1013  磁学计量常用名词术语及定义（试行）
JJF 1906-2021  恒定磁场线圈校准规范
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于该规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。
3 术语和计量单位

JJF 1013 界定的及以下术语和计量单位适用于本规范。

3.1 交变磁场线圈  alternating magnetic fled coil
以绕组中通电流的形式复现交变磁感应强度量值的线圈。
3.2 【磁场】线圈常数  magnetic fled coil coefficient
交变磁场线圈的基本物理参数。其值等于通以单位电流时在交变磁场线圈几何中心处产生的磁感应强度值。
交变磁场线圈常数的单位为特斯拉每安培（T/A），用符号KB表示。
3.3 均匀区 uniform area of magnetic field
交变磁场线圈施加电流后，内部各点复现的磁场与中心点的差值不超过规定范围的一个区域。
注：一般以交变磁场线圈的几何中心作为中心点。

3.4 【磁场】均匀度 uniformity of magnetic field
交变磁场线圈施加电流后，均匀区内各点复现磁场的均匀程度。其值等于均匀区内各点与中心点之间复现磁场的最大差值和中心点复现磁场之比的绝对值。
磁场均匀度用符号ΔB表示。

注1：实际测量中，可用线圈常数的均匀程度代替磁场均匀程度。
注2：同一交变磁场线圈，给定不同大小的均匀区，可以有不同的均匀度。
注3：对于有多个不同功能绕组的交变磁场线圈，一般是指复现磁场用主绕组的均匀度。
3.5 【磁场】线性度 magnetic linearity
交变磁场线圈在磁屏蔽装置中复现的磁场与绕组中的电流之间的线性关系程度，用交变磁场线圈电流-磁场测量曲线与拟合直线间的最大偏差与复现磁场区间量程的百分比的绝对值表示。
磁场线性度用符号LB表示。

注：交变磁场线圈的磁场线性度与所处的磁屏蔽装置有关，同一交变磁场线圈在不同磁屏蔽装置内可能有不同的线性度。

4 概述 

4.1 原理

交变磁场线圈是在一定形状的骨架上绕制一定匝数导电绕组的线圈，可以是单一骨架和绕组的线圈，也可以是组合骨架和绕组的线圈。交变磁场线圈绕组中施加交流电流时可以复现交变磁场。当交变磁场线圈的绕组中通以电流时，有公式（1）所述的关系：
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式中：

B ——交变磁场线圈几何中心处产生的磁感应强度，T；

I ——交变磁场线圈绕组中的电流强度，A。
[image: image2.png]



图1　 交变磁场线圈工作原理示意图

4.2 构造
交变磁场线圈由线圈骨架和线圈绕组两部分组成。同一交变磁场线圈，除复现磁场的主绕组外，可以有不同功能的其他线圈绕组，如补偿恒定磁场、补偿干扰磁场、补偿非正交性、补偿磁场非均匀性等绕组。
4.3 分类
交变磁场线圈按结构可分为螺线管形线圈、方形线圈、圆形线圈等不同形状及其组合的线圈；按复现磁场维度可分为单轴线圈、两轴线圈、三轴线圈。
4.4 用途
交变磁场线圈复现交变磁场，主要用于交变磁强计/磁传感器、测量线圈等校准。
5 计量特性

5.1 线圈常数
在1×10-5 T/A～1×10-2 T/A（≤10 kHz）范围内，线圈常数最大允许误差一般不超过±（0.1%～10%）。
5.2 均匀度
在给定的均匀区内，不同点的线圈常数与中心点线圈常数的相对差值一般不超过±（0.1%～10%）。
5.3 线性度
交变磁场线圈在屏蔽装置内的磁场线性度一般为0.002%～1%。
注：以上指标不是用于合格性判别，仅供参考。
6 校准条件
6.1 环境条件
6.1.1  环境温度
校准最大允许误差为±（2%～10%）的交变磁场线圈时，环境温度范围为10℃～30℃；校准最大允许误差为±（0.1%～1%）的交变磁场线圈时，环境温度范围为15℃～25℃。
6.1.2  相对湿度
30%～75%。
6.1.3  供电电源
（220±22）V，（50±1）Hz。
6.1.4  磁环境
在校准区域周围不应有影响其正常工作的铁磁物质。
干扰磁场对校准结果的影响应不超过其最大允许误差的十分之一。允许的最大干扰磁场可按公式（2）计算。
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式中：

ΔBmax——允许的最大干扰磁场，nT；

MPEV——被校交变磁场线圈的最大允许误差；
B0——校准时的磁场校准点，nT。
6.1.5 其他
校准工作区不应有影响交变磁场线圈正常工作的振动。
6.2 测量标准及其他设备

校准用设备应经过计量技术机构检定或校准，满足校准使用要求，并在有效期内。
6.2.1 标准测量线圈
测量线圈常数的最大允许误差应不大于被校交变磁场线圈的线圈常数最大允许误差的四分之一；工作频率20 Hz～10 kHz；有效外形尺寸应不大于被校交变磁场线圈的均匀区尺寸。
可以使用一组不同工作频率的标准测量线圈来覆盖20 Hz～10 kHz。
6.2.2 交变电流源
最大输出电流不小于1 A（20 Hz～10 kHz）；电流幅值稳定性被校交变磁场线圈的线圈常数最大允许误差的十分之一。
6.2.3 交直流分流器
最大工作电流不小于1 A（20 Hz～10 kHz）；交直流转换差不超过被校交变磁场线圈的线圈常数最大允许误差的十分之一。
6.2.4 交流电压表
测量范围10 mV～750 V（20 Hz～10 kHz），最大允许误差应不超过被校交变磁场线圈的线圈常数最大允许误差的五分之一，输入阻抗≥1MΩ。
6.2.5 交变磁强计

测量范围应覆盖被校交变磁场线圈复现磁场范围上限，最大允许误差应不超过被校交变磁场线圈的线圈常数最大允许误差的四分之一。
6.2.6 标准互感线圈
互感范围0.1mH～10mH，最大允许误差应不超过被校交变磁场线圈的线圈常数最大允许误差的五分之一。
6.2.7 分压器
分压用电阻的最大允许误差应不超过被校交变磁场线圈的线圈常数最大允许误差的五分之一。
6.2.8 指零仪
电压灵敏度应不低于5 mV。
6.2.9 频率计
测量范围：20 Hz～10 kHz；最大允许误差：±0.01%。
6.2.10 电阻表
测量范围1 Ω～200 Ω，最大允许误差±（1%R+0.2 Ω）。
6.2.11 绝缘电阻表
测量范围0.1 MΩ～500 MΩ，工作电压500 V/1000V，准确度等级10级。
6.2.12 卷尺
测量范围不小于被校交变磁场线圈的均匀区，准确度等级Ⅱ级。
7 校准项目和校准方法

7.1 校准项目
表1　 校准项目一览表
	序号
	校准项目
	计量特性条款
	校准方法条款

	1
	线圈常数
	5.1
	7.2.3

	2
	均匀度
	5.2
	7.2.4

	3
	线性度①
	5.3
	7.2.5

	①仅对在磁屏蔽装置内使用的交变磁场线圈适用。


7.2 校准方法
7.2.1 校准前检查
外观应完好，无影响正常工作的机械损伤，电源输入接口正常。
用电阻表测量各绕组的电阻值，应无短路或断路；用绝缘电阻表测量不同绕组之间以及各绕组与线圈骨架之间的绝缘电阻，应符合表2的要求。
表2　 绝缘电阻要求

	工作电压

UW / V
	试验电压

UT / V
	绝缘电阻

RI / MΩ

	＜60
	500
	≥7

	60～130
	500
	≥10

	≥130
	1000
	≥20


如果绝缘电阻不符合表2的要求，则应停止校准工作。

7.2.2 校准点的选择
按使用要求选择频率校准点和磁场校准点；对于首次校准的交变磁场线圈，频率校准点一般应包括工作频率上限的100%、70%、50%、30%、10%、5%等，可就近取整，最低校准频率不小于20Hz；磁场校准点一般选取被校交变磁场线圈最大磁场90%附近，且不超过交变电流源最大输出电流的磁场。
对于首次校准的交变磁场线圈，一般按从大到小的顺序校准不同频率点的线圈常数，当频率减少引起的线圈常数差值小于其最大允许误差的十分之一时，其校准值可以在该频率及以下频率使用。
7.2.3 线圈常数
7.2.3.1 直接感应法

直接感应法校准线圈常数原理如图2所示，由交流电流源给被校交变磁场线圈供电，用标准测量线圈直接测量被校交变磁场线圈产生的磁场，通过磁场与电流计算得到被校交变磁场线圈的线圈常数。

[image: image4]
图2　 线圈常数校准原理框图
按以下步骤进行校准：
a) 选出直径和频率范围与被校交变磁场线圈相符的标准测量线圈；
b) 把标准测量线圈放入被校交变磁场线圈的中心，使它们的磁轴平行；
注：调整标准测量线圈的方向，输出电压最大时可认为磁轴已平行。

c) 根据选定的磁场校准点，和被校交变磁场线圈的绕组电阻，设定交流电流源的输出电流；对于首次校准的交变磁场线圈，一般从最大工作频率开始校准；
d) 记录标准测量线圈的输出电压、交流电流源的输出电流和输出频率；
e) 按公式（3）计算被校交变磁场线圈的线圈常数；
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式中：

KBx——被校交变磁场线圈的线圈常数，T/A；
USWx——标准测量线圈的输出电压，V；

fx——交流电流源的输出频率，Hz；
Ix ——交流电流源的输出电流，A；

KSW——标准测量线圈的测量线圈常数，Wb/T。

f) 在其他频率点重复d)～f)步骤，校准被校交变磁场线圈的线圈常数；当较低频率点的线圈常数校准值与上一个临近高频率点校准值的差异小于被校交变磁场线圈的最大允许误差的十分之一时，不再校准其他更低频率点的线圈常数；该频率下的校准值可以直接在其以下频率点使用。
7.2.3.2 感应补偿法
感应补偿法原理框图如图3所示，由交流电流源给被校交变磁场线圈和标准互感线圈的初级绕组串联供电，通过分压器，使标准测量线圈的感应电压与标准互感线圈的次级绕组的输出电压平衡。通过比较被校交变磁场线圈与标准测量线圈与标准互感线圈在同一交流电流输入下次级绕组感应电压，得到被检交变磁场线圈的线圈常数。

[image: image6]
图3　 感应补偿法原理框图

按下列步骤进行校准：

a) 选出直径和频率范围同被校交变磁场线圈相符的标准测量线圈；

b) 把标准测量线圈放置在被校交变磁场线圈的中心，使它们的磁轴重合；

c) 把感应补偿装置调平衡；

d) 设定选出的频率点，进行平衡调节；

e) 记录标准互感线圈的互感值、分压器的分压系数；

f) 分别改变标准互感线圈初级绕组和被校交变磁场线圈的电流方向，在其他三种状态下重复d)～e)步骤进行测量；
g) 按公式（4）、（5）计算被校交变磁场线圈的线圈常数值：
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式中：

KBi——被校交变磁场线圈常数，T/A；
Mi ——标准互感线圈的互感值，H；

Ai——分压器的分压系数。

注：i=1、2、3、4，分别表示四种测量状态。

h) 按d)～g)步骤重复测量，不少于三次，计算线圈常数的算术平均值；

i) 在其他频率点，重复d)～h)步骤，校准被校交变磁场线圈的线圈常数。

7.2.2.3 交变磁强计法
交变磁强计法校准线圈常数原理如图4所示，由交流电流源给被校交变磁场线圈供电，用交变磁强计直接测量被校交变磁场线圈复现的磁场，通过磁场与电流计算得到被校交变磁场线圈的线圈常数。

[image: image9]
图4　 线圈常数校准原理框图
按以下步骤进行校准：
a) 把交变磁强计放入被校交变磁场线圈的中心，使它们的磁轴平行。
注：调整交变磁强计的方向，示值最大时可认为磁轴已平行。

b) 根据选定的磁场校准点，和被校交变磁场线圈的绕组电阻，设定交流电流源的输出电流；对于首次校准的交变磁场线圈，一般从最大工作频率开始校准。
c) 记录交变磁强计的示值、交流电流源的输出电流。
d) 按公式（6）计算被校交变磁场线圈的线圈常数。
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e) 式中：

Bx——交变磁强计的示值，T；

Ix ——交流电流源的输出电流，A。

f) 在其他频率点重复d)～f)步骤，校准被校交变磁场线圈的线圈常数。
7.2.4 磁场均匀度
7.2.4.1 校准结果的引用
被校交变磁场线圈同时作为恒定磁场线圈使用，且已经按JJF 1906进行磁场均匀度的校准，则可直接使用其校准结果。
7.2.4.2 校准位置点的选择

按被校交变磁场线圈的使用说明书确定均匀区的大小。

对于螺线管形线圈，不少于按图5所示的5个位置检定点，即交变磁场线圈的磁轴与均匀区边沿的两个交点之间均匀分布的5个点（点D1～D5）；对于圆形或方形交变磁场线圈，在给定的磁场均匀区内，不少于按图6所示的7个位置检定点进行测量，包括：交变磁场线圈的中心（点O）、以交变磁场线圈磁轴为Y轴时三个正交轴与均匀区边沿的6个交点（点X1、X2、Y1、Y2、Z1、Z2）。
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图5　 螺线管形交变磁场线圈均匀度测量点

[image: image12.png]



图6　 圆形或方形交变磁场线圈均匀度测量点
7.2.4.3 校准步骤
a) 对同一交变磁场线圈的所有绕组，在同一频率上测量其均匀区内不同点上的线圈常数值。该频率可以选择被校交变磁场线圈的典型工作频率或中间工作频率。

b) 根据7.2.4步骤进行测量各点的线圈常数。
c) 按公式（7）计算被校交变磁场线圈的均匀度。
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                        （7）

式中：
KBi──被校交变磁场线圈均匀区内不同位置的线圈常数，T/A；
KB0──被校交变磁场线圈均匀区中心点的线圈常数，T/A。
d) 取Δi最大值作为磁场均匀度。
7.2.5 磁场线性度
线性度一般选择直接感应法进行校准；校准频率选用最高频率或者1kHz；磁场校准点一般不少于被校交变磁场线圈复现磁场范围上限的100%、80%、60%、40%、20%共5个，必要时可以增加磁场校准点。
按以下步骤进行校准：
a) 根据使用要求将被检磁场线圈放置在磁屏蔽装置的工作区；
b) 选出直径和频率范围与被校交变磁场线圈相符的标准测量线圈；
c) 把标准测量线圈放入被校交变磁场线圈的中心，使它们的磁轴平行；
注：调整标准测量线圈的方向，输出电压最大时可认为磁轴已平行。

d) 根据选定的磁场校准点和频率校准点，依次设定交流电流源的输出电流；
e) 逐个记录标准测量线圈的输出电压、交流电流源的输出电流；
f) 画出被校交变磁场线圈电流-标准测量线圈感应电压的测量曲线（Ix-Ux），并在同一坐标系下画出拟合直线（Ix′-Ux′）；
g) 按公式（8）计算被校交变磁场线圈的线性度。
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                     （8）
式中：

Ux──标准测量线圈在不同磁场校准点的感应电压测量值，V；


[image: image15.wmf]x
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──标准测量线圈在不同磁场校准点的感应电压拟合值，V；
Umax──标准测量线圈的最大感应电压，V。
8 校准结果

校准结果应在校准证书（报告）上反映，校准证书（报告）应至少包括以下信息：

a) 标题，如“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书和校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

报告磁场线性度校准时，应说明对应的磁屏蔽装置的唯一性信息，同时说明磁场线性度的磁场范围。必要时，可以给出被校交变磁场线圈与磁屏蔽装置的位置关系。
校准原始记录格式见附录B，校准证书（报告）内页格式见附录C。
9 复校时间间隔

交变磁场线圈前两年的建议复校时间间隔一般不超过12个月，后续的建议复校时间间隔一般不超过24个月。送校单位也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。
附录A 线圈常数校准测量不确定度评定示例
A.1 概述

根据JJF 1059.1规定的方法，对1 kHz频率点的线圈常数校准进行测量不确定度评定。选择的磁场校准点为90 μT；标准测量线圈在1kHz的测量线圈常数最大允许误差为±0.03%；交变电流源在1kHz的电流准确度为±0.015%；交流电压表的最大允许误差为±（0.007%读数+0.002%量程）；使用数字多用表测量频率，最大允许误差为±0.002%，1kHz点的最大干扰磁场为0.5nT。
A.2 测量模型

线圈常数的测量模型为：
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各输入量间不相关，不考虑影响量时，线圈常数校准的相对不确定度为：
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A.3 不确定度主要来源

a) 由测量重复性引入的不确定度分量u(r)
b) 由交流电压测量不准引入的不确定度分量u(USW)

c) 由频率测量不准引入的不确定度分量u(f)
d) 由交流电流源不准引入的不确定度分量u(I)

e) 由测量线圈常数不准引入的不确定度分量u (KSW)
f) 由磁轴对不准引入的不确定度分量u(θ)
A.4 标准不确定度分量评定
A.4.1 由测量重复性引入的不确定度分量
线圈常数的测量重复性用实验标准偏差表示，重复测量10次，用贝塞尔法计算实验标准偏差。线圈常数重复性测量数据见表A.1。
表A.1  线圈常数重复性测量数据

	测量次数
	线圈常数

KB/(μT/A)

	第1次
	592.45

	第2次
	592.45

	第3次
	592.44

	第4次
	592.43

	第5次
	592.45

	第6次
	592.44

	第7次
	592.44

	第8次
	592.46

	第9次
	592.44

	第10次
	592.45

	平均值
	592.44


以单次测量值作为测量结果时，由测量重复性引入的不确定度分量为：
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A.4.2 由交流电压测量不准引入的不确定度分量
交流电压测量用的最大允许误差为±（0.007%读数+0.002%量程），标准测量线圈的感应电压约为7.5V，使用10V档，按均匀分布考虑，取k=
[image: image19.wmf]3

，则：
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A.4.3 由频率测量不准引入的不确定度分量

数字多用表的频率档经过校准，最大允许误差不超过±0.002%，按均匀分布考虑，取k=
[image: image21.wmf]3

，则：
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A.4.4 由交流电流不准引入的不确定度分量
交流电流源输出电流的最大允许误差为±0.015%，按均匀分布考虑，k=
[image: image23.wmf]3

，则：
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A.4.5 由测量线圈常数不准引入的不确定度分量
标准测量线圈的测量线圈常数测量不确定度为0.02%，k=2，则：
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A.4.6 由磁轴对不准引入的不确定度分量
根据经验，经调节后，标准测量线圈与被校准交变磁场线圈的磁轴夹角不超过0.3°，按均匀分布考虑，k=
[image: image26.wmf]3

，则：
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A.5 标准不确定度分量一览表

从以上评定结果可以看出，由频率测量、磁轴不对准、干扰磁场引入的不确定度分量不到测量线圈常数不准引入的不确定度分量的十分之一，可忽略不计。则
表A.2 线圈常数校准的主要不确定度分量一览表

	不确定度分量
	不确定度来源
	评定方法
	分布
	k值
	ur

	ur(r)
	测量重复性
	A
	正态
	1
	0.0081%

	ur(USW)
	交流电压测量不准
	B
	均匀
	
[image: image28.wmf]3


	0.0056%

	ur(f)
	频率测量不准
	B
	均匀
	
[image: image29.wmf]3


	0.0012%

	ur(I)
	交变电流源不准
	B
	均匀
	
[image: image30.wmf]3


	0.0087%

	ur(KSW)
	测量线圈常数不准
	B
	均匀
	
[image: image31.wmf]3


	0.01%

	ur(θ)
	磁轴对不准
	B
	均匀
	
[image: image32.wmf]3


	0.0027%


A.6 相对合成标准不确定度的计算
各个不确定度分量独立不相关，则线圈常数校准的相对合成标准不确定度为：
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A.7 相对扩展不确定度的评定
取k=2，线圈常数校准的相对扩展不确定度为：
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附录B 校准原始记录格式
交变磁场线圈校准原始记录
证书编号：XXXXXX-XXXX
	送校仪器信息：

	委托单号
	
	送校单位
	

	名    称
	
	制造单位
	

	型号/规格
	
	出厂编号
	

	校准环境条件及地点：

	温    度
	℃
	地   点
	

	相对湿度
	% 
	其   它
	

	校准所依据的技术文件（代号、名称）：
JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

   JJF XXXX-XXXX 交变磁场线圈校准规范

	校准所使用的主要测量标准：

	名  称
	测量范围
	不确定度/

准确度等级
	证书编号
	证书有效期至
(YYYY-MM-DD)
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交变磁场线圈校准原始记录
证书编号：XXXXXX-XXXX
	校准结果记录

	1  绕组电阻
绕组编号

绕组电阻

R/Ω
2  绝缘电阻
测量位置

试验电压
U/V

绝缘电阻

R/MΩ
3  线圈常数
3.1 直径感应法
频率
f/Hz
稳流源电流
I0/A

测量线圈常数
KSW/(Wb/T)
感应电压
Ux/V
线圈常数

KB/(T/A)
测量不确定度

Urel，k=2
3.2 感应补偿法
互感

mH

分压电阻R2

Ω

频率

f/Hz

分压电阻R1

线圈常数

KB/(T/A)

测量不确定度

Urel，k=2
状态1

状态2

状态3

状态4

3.3 交变磁强计法
频率
f/Hz
稳流源电流
Ix/A

磁场
Bx/T
线圈常数

KB/(T/A)
测量不确定度

Urel，k=2
4 磁场均匀度
位置
线圈常数

KB/(T/A)
与中心点相对差值
测量不确定度

U，k=2
5  磁场线性度
磁场测量点
感应电压测量值
Uxi/V
复现磁场拟合值
U′xi /V
磁场线性度
LB
测量不确定度

Ur，k=2



校准员：           核验员：                     校准日期：    年   月   日
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附录C 校准证书内页格式
证书编号：XXXXXX-XXXX
	<校准机构授权说明>
校准结果不确定度的评估和表述均符合JJF1059.1的要求。

	校准环境条件及地点：

	温    度
	℃
	地   点
	

	相对湿度
	% 
	其   它
	

	校准所依据的技术文件（代号、名称）：

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

   JJF XXXX-XXXX 交变磁场线圈校准规范

	校准所使用的主要测量标准：

	名  称
	测量范围
	不确定度/

准确度等级
	证书编号
	证书有效期至
(YYYY-MM-DD)
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证书编号：XXXXXX-XXXX

校 准 结 果
	1  绕组电阻
××Ω。
2  线圈常数
频率
f/Hz
线圈常数

KB/(T/A)
测量不确定度

Urel，k=2
3  磁场均匀度
在××均匀内，磁场均匀度为××，U=××。
4  磁场线性度
在××屏蔽装置内，磁场范围××的线性度为××，U=××。

	说明：

根据客户要求和校准文件的规定，通常情况下         个月校准一次。

	声明：
1. 仅对加盖“XXXXX校准专用章”的完整证书负责。
2. 本证书的校准结果仅对本次所校准的计量器具有效。


校 准 员：                           核 验 员：
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